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Madame, 
Monsieur,  
 
 
Vous trouverez ci-joint une lettre de Kamada concernant des changements apportés à la dimension des 
fioles et au sceau de sécurité de WinRhoMD SDF 300 µg (100298). Le premier lot de WinRho SDF Liquid 
300 µg, immunoglobuline Anti-D comprenant les nouvelles fioles de KI BioPharma LLC (KIB) sera le lot 
23006197 et il devrait être disponible au courant du mois de juin, selon les tendances normales de 
distributions. À noter que ces changements seront également apportés au format 120 µg de WinRhoMD 
SDF ainsi qu'au VariZIGMD et à l’HepaGam BMD. Nous vous aviserons lorsque nous aurons reçu les 
premiers lots comprenant ces changements. 
 
Il est important de mentionner qu’aucun changement n’a été apporté aux dimensions des boîtes unitaires. 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre nouveau site Web au www.hemaquebec.ca,            
section Professionnels de la santé / Documentation / Circulaires d’information : 
www.hemaquebec.ca/professionnels-sante/documentation/circulaires-information.  
 
Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle.   

27 mai 2025 

 
AU DIRECTEUR MÉDICAL DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF DE SERVICE DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHARGÉ DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE 
À L'ASSISTANT-CHEF / COORDONNATEUR TECHNIQUE DE LA BANQUE DE SANG 
AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG 
 
 

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX FIOLES 
DU WINRHO 300 µg 

http://www.hemaquebec.ca/
http://www.hemaquebec.ca/professionnels-sante/documentation/circulaires-information
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
Original signé par 
 
Rima Khalil 
Directrice des produits stables 
 
 
p. j. Lettre de Kamada 
 
 
c. c. Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 

Dre Catherine Latour, directrice médicale, hématologie et cellules souches 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
 M. Louis-Philippe Gagné, directeur du service à la clientèle hospitalière et de l’expédition des produits biologiques 
 

 
 

 



 

 

           16 décembre 2024 
Cher client, 
 
Nous vous informons par la présente lettre que les composants d’emballage de WinRho® SDF 300mcg qui 
vous seront livrés dans les mois à venir ont été changés.  Ce changement intervient suite au transfert de la 
fabrication vers une nouvelle ligne de remplissage (VanRx) chez Emergent, le fabricant du produit, 
agissant en tant que CMO (entreprise de fabrication en sous-traitance) de Kamada. 
Les dimensions des flacons actuels présenteront quelques différences.  La taille des cartons unitaires et 
des cartons d’expédition ne changera pas. 
 
                                           
    Comparaison des images des flacons                

  
2R (nouveau VanRx) vs 3cc (Bosch actuel)  
WinRho® SDF 300mcg est actuellement disponible en flacons de 3cc. La hauteur x le diamètre (mm) sont 
de 33x18,5. VanRx utilise des flacons 2R pour WinRho 300mcg. La hauteur x le diamètre (mm) des flacons 
2R sont de 35x16. 
 
Le premier lot de VanRx qui sera livré : 
23006197 Expiration août 2027 
 
Merci de soutenir l’utilisation de WinRho® SDF Rho(D) Immunoglobulin (Human). 
 
Service client de Kamada 
Kamada Limited 
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