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➢ Documenter la réception des produits sur le ENR-04301 Transport de cellules souches 
périphériques cryopréservées joint dans la pochette du caisson protecteur. 

➢ Couper les sceaux d’inviolabilité et ouvrir le caisson. 

➢ Vérifier la température affichée sur l’acquisiteur de température et la documenter sur le 
ENR-04301. 

• Elle devrait être d’environ -180°C, mais demeure conforme jusqu’à -135°C. 

➢ Vérifier la date de conformité de l’étiquette attachée au couvercle du cryotransporteur. 

• Elle devrait être ultérieure à la date prévue de réinfusion. 

➢ Récupérer la documentation dans la pochette bleue. 

➢ S’assurer de la concordance entre les produits demandés sur le rapport et ceux 
apparaissant sur le ENR-04301. 

• Vérifier la présence de commentaires sur le rapport. 

➢ S’assurer de l’intégrité et de la concordance des produits reçus. 

Attention : Les produits ne doivent pas rester plus de 20 secondes hors de la vapeur 
d’azote. 

• Enfiler l’équipement de protection. 

• Ouvrir délicatement le couvercle du cryoprotecteur pour ne pas abîmer la sonde. 

• Relever les poignées du support. 

• Retirer délicatement la cassette du support et l’ouvrir. 

• Effectuer une inspection visuelle du produit. 

− Soulever la compresse. 

− S’assurer de l’absence de bris, principalement au niveau de la base et des 
cheminées. 

− Vérifier l’identification du produit. 

• Refermer la cassette et la déposer délicatement dans le support. 

• Poursuivre avec la cassette suivante s’il y a lieu. 

• Refermer les poignées du support. 

• Refermer le couvercle du cryotransporteur pour préserver la température. 

➢ Compléter le ENR-04301 (page 1) et le replacer dans la pochette du caisson protecteur 
pour qu’il soit retourné à Héma-Québec. 

• Si des produits doivent être retournés, contacter Héma-Québec, compléter également la 
section appropriée de la page 2 du ENR-04301 et remettre des sceaux d’inviolabilité sur 
le cryotransporteur et le caisson protecteur. 


